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Автоматизированный программно-управляемый стенд для
исследования кинетики коррозии наноструктурных
материалов
Проблема защиты металлов от коррозии знакома человечеству с
давних времен и сегодня остается актуальной. Наиболее ощутимые поте-
ри характерны для металлоемких отраслей, таких как нефтяная и газовая
промышленность, в которых, по некоторым оценкам, сосредоточено око-
ло 30 % всего металлофонда РФ. Исследования кинетики коррозии нано-
структурных материалов при воздействии различных агрессивных сред
на сегодняшний день, являются особо актуальными. Исследованию вли-
янию различных факторов на скорость коррозии материалов в последнее
время уделяется большое внимание [1,2]. Тем не менее, результаты дан-
ных исследований не в полной мере публикуются в печати.
Для более детального исследования кинетики коррозии нанострук-
турных материалов предложен автоматизированный программно-
управляемый стенд, структура которого представлена на рисунке. Дан-
ный стенд позволяет в лабораторных условиях проводить исследования
кинетики коррозии наноструктурных материалов, а именно - позволяет
установить зависимость скорости коррозии от различных параметров
среды (температура, состав, минерализация и др.), в которой помещают-
ся исследуемые образцы.
Выходной сигнал, пропорциональный температуре, с датчика тем-
пературы (ДТ) поступает на микроконтроллер (МК), который в свою
очередь, в зависимости от заданной температуры, включает и выключает
реле (Р) питания термоэлектрического нагревателя (ТЭН). Скорость цир-
куляции жидкости в системе задается путем изменения выходного
напряжения с программно-управляемого источника питания ИГО, от ко-
торого запитывается электродвигатель (ЭД).
На жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) отображаются теку-
щая температура жидкости (t, °C) и частота вращения электродвигателя
(п, об/мин).
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Рис. Структура автоматизированного программно-управляемого стенда для ис-
следования кинетики коррозии наноструктурных материалов
Питание лабораторного стенда осуществляется с помощью источ-
ника питания (ИП1).
Задание температуры жидкости и частота вращения электродвига-
теля задаются вручную с помощью функциональных клавиш (ФК).
Программное обеспечение (ПО) записывается во флешь память
микроконтроллера из ноутбука по интерфейсу RS-232.
В предложенном стенде используется цифровой датчик температу-
ры DS18B20 фирмы Dallas Semiconductor, обеспечивающий точность
измерений ±0,5°, обмен информации с которым ведется по однопровод-
ному интерфейсу 1-WIRE. Измерение, управление и отображение ин-
формации на ЖКИ осуществляется с помощью микроконтроллера АТ-
mega8 фирмы Atmel.
Испытания реагентов проводят в ячейках, которые представляют U-
образный стеклянный сосуд. В широкой части ячейки устанавливают
крыльчатку с герметичным приводом из инертного материала, приводи-
мую во вращение электродвигателем с программно-регулируемым чис-
лом оборотов. В узкой части сосуда на подвеске устанавливаются кон-
трольные образцы. При проведении исследований на предложенном
стенде испытуемые образцы в количестве 3 штук помещаются в ячейки с
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агрессивной средой. Скорость коррозии определяют по потере массы
образцов в течение определенного времени. Образцы взвешивают до и
после проведения эксперимента на аналитических весах с точностью до
Ю"
4
 г. Обработку образцов до и после исследования проводят согласно
ГОСТ 39-059-79. Скорость коррозии по контрольным образцам рассчи-
тывают по известно принятой методике. Стенд позволяет проводить экс-
периментальные исследования в рабочем диапазоне температур от 20 до
80 °С.
Предложенный автоматизированный программно-управляемый
стенд представляет собой вполне удобное в лабораторных условиях обо-
рудование, является универсальным, позволяет задавать различные ре-
жимы при проведении комплекса лабораторных исследований кинетики
коррозии наноструктурных материалов.
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Структура современной инклинометрической системы с
феррозондовыми и акселерометрическими датчиками
Одной из основных технологических операций, осуществляемых в
процессе бурения наклонно направленных и горизонтальных скважин,
является контроль комплекса параметров искривления скважин с целью
обеспечения оптимальных режимов бурения, устранения возможности
возникновения осложнений и аварий, пересечения продуктивного пласта
в проектной точке и решения многих других задач. Не менее важной при
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